
Présentation d’un résultat . 
 

i = mesure ± i  
où i est l’incertitude sur la mesure (en générale i est donnée à 95%, 
incertitude élargie - k=2 -) 
i = 17,7 ± 0,2 mA 

 
Multimètre numérique 1999 points FI33D 

 

 

 

Quelle est la valeur de tension lue 
et comment présenter le résultat ? 

 
 

 
 


